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1. Cihazı.n üzerinde en az iki renkli OLED tipte ekran bulunmalıdır,
2, Cihazın saturasyon ölçümleme sınır|en az%35 ile %1OO değerleri arasında ve %I' 

çözünürlükte oImalıdır.
3. Cihazın saturasyon ölçüm doğruluğu %70ile%9O değer aralığında t%2,%go ile %1_00 rjeğer

aralığında ise !%I olmalıdır.
4, Cihazın Pulse ölçümleme sınırı30 ile 25O atım/dakika değerleri arasında ve 1 atım/dakika

çözünü rlükte olmalıd ır.
5. Cihazın pulse ölçüm doğruluğu !2 atım/dakika veya t%2. olmalıdır,
6. Cihazda ortam ışığına karşıdirenç özelliğibulunmalı, yapay veya doğai aycJınlanan iç

ırıe|<Anlar ile karanlıl< odada alınan saturasyon değer değişikliği t o/o1'den rlüşük olmalıdır.
7. Cihaz ekranında plestismograf pulse d:ı!t:i f;:.:-rnı_ı e kranr{:ı i:lıiiiilthıSrnt:ltd1r,
8. cihazın ekranı dört modda izlenebilir oliııaiıdıı.

. Dikey aşağı doğru

. Dikey yukarı doğru

. yatay sağ yön

. yatay sol yön
9. Cihaz ekranında pil enerji durumu l<ademeli ve görşe l olarak izlcncbilmelicjir.
10. Cihaz2 adet AAA tip 1,5 V pil ile çalışabi|melidir.
tl. Cihazda 8 saniyeden fazla bir süre ölçüm yapı|madığında cihaz pilden tasarruf ctmek için

otomatil< olarak kcndi kcndine kapanabilmelidir.
12. Cihaz, tam dolu piller ile sijrekli olarak 3O saat kullanılabilmelidir.
13. Cihaz ağırlığı en fazla !i6.gr. olmalıdır.
1"4, Cihaz ebatları en fazl.a 6OX38x32 mm ollnçıliğtrı , , j;j {ıi,l :.:ıilillai,.,,}tı, '

15. Cihaz ile iıirlikte ]_ adet askıapar.ıtıve i.ti.ıİlıcjıı korLı},uc,_, i.ıı|,f verilmeIi<jir.
].6. Cihazın CE belgesi bulıİnmalıdır.
L7. 'Iel<lif veren firmanın TSE HizmetYeriYeterlilik Belgesi bulunmaiı vı itj<lif verdiği cihazın adı

ve markası TSE Hizmet Yeterlilil< Belgesinde bulunmalıdır.
18. Tel<lif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına l<arşı en az il<i (2) yıl garanti

kapsamında olma|ıdır.
19. Tı:klif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilcbilir aktif cihaz yönetmaliği,
.l vücutlciışında kullanılan tıLıbitanıcihazlarıyönetmeliği l<apsamın<ja tı[ıbi cihaz satış, re klarn

Ve tanütım yönetı,neliğigerejiiııce satış merl<eziyetkibelgesine sahip olmalıdır. Bu yetl<i
ı hı;lgesi 

Ihale 
dosvasında sunulmalıdır,.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


