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I. PVCtorba hacmi450 mltam kan alacak şekilde olmalı ve antikoagulan olarak cpDA-].
içermelidir.

2. Torba kenarında tüp takılacak askı yeri olnıalıdır.
3. Torba içindeki sıvının ve kanın çıplak gözle l<ontrolüne engel olmayacal< saydamlıkta

olm alıd ır.

4. Hazırlanan kan +4 C'de en az 35 gün saklanabilmelidir.
5. Hortum uzunluğu 1000 t ].OO mm olmalıdır.
6. Hortum üzerinde kan numunesi almak için eşit aralıl<lar ile numara basılmış olmalıdır.
7. İgne 16 G olmalıdır.
B. İğne özeI muhafaza içinde olmalı, açıldığında açılmış olduğu belli olmalıdır.
9. İğne muhafazası üzerinde damar giriş yönü işareti olmalıdır.
10. Torba etiketi Türkçe olmalı ve üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluk

olmalıdır.
11. Alüminyum paketlerde ambalajlanmalı ve paketler karton koliler içerisinde teslim

edilmelidir.
12. Torbalar en az 2 yıl miadlı olmalıdır, Ayrıca gerektiğinde miadı dolmadan 3 ay önce

daha uzun miadlılarIa değiştirilebilmelidir.
].3. Ambalajdan çıktığında veya normal kullanım sırasında, kusurlu olduğu tespit edilen

torbalar, benzer vasıfta ancak sağlam diğerleriyle değiştirilmelidir.
14, Teklif veren firma teklif ettiği ürünle numuneyi ıstem yapan kliniğe teslim ederek

onay almalıdır.

15. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB veya Ürs 1_od numarası ve
barkod numaralarını faturayla birlikteteslim etmelidir.
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