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Medikal polyvinyl chloride (PVC) Üretilmiş olmalıdır,

Tek kullanımlık olmalıdır.
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Milimetre ile ilmeli, ölçek doğru hacmi göstermelidir,

Torbanın üzeri50 mlve/veya ],00 ml dereceli hacim ölçek|eriolmalıve 500 ml'de bir rakam ile dereceler

yazılmış olmalıdır.

Sıvı toplama kapasitesi 2OOO ml olmalıdır.

l(ullanımı kolay itme-çekme vanasıolmalıdır. l(endiliğinden açılmamalıdır.

Hortumun torba ile birleştiği l<ısımda, sıvının geri gitmesini engelleyecek bir çek valf sistemi bulunmalıdır.

İdrar yer çekimi ile torbaya rahatlıl<la dolabilmelidir.

İdrar torbası musluğu l<apalı il<en torbanın hiçbir yerinden idrar sızdırmamalı, patlamamalıdır.

Hortum ucunda sonda ile bağlantı yapabilecek kapaklı konik bağlantı konektörü olmalıdır.

Konektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyioturmalı kendiliğinden çıkmamalıdır. Sondaya takılı konektör ucu

tam oturmalı, sondayla uyumlu olrnalı ve idrar sızdırmamalıdır.

]'orbanın üst ikiyanında askı için geniş çaplı delikleriolmalıdır, Askıdelikleri kendiliğinden açılabilmeli, açmak

için aşırıgüç veya el< kcsicialet gerektirmemelidir.

13, Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanabilmelidir.

14. Bükülmeye dirençli hortum olmalıdır.

]_5. Hasta yatarken yatak kenarına asılan torbanın çekilmesini, gerilmesiniengellemek için hortum uzunluğu en

az-75 cm olmalıdır.

16. Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerl<en torbanın ve hortumun etken maddesi idrarın

rengini değiştirmeyecek nitelI kte olmalı, idrarı boyamamal ıdı r.

17. E.O Steril ile ster|l edilmiş olmalıdır

18. Ürün onarlı pal<etlenmiş olmalıdır.

19. Ambalaj üzerinde imal, ste rilizasyon ve son kullanma tarihiyazılıolmalı, teslim edilen malın son kullanma

tarihi en az 3 yıl olmalıdır.

20. Teslim her 5 torba ile birlikte bir adet hasta yatağıyanIna asılmaya ve rahatça elle taşımaya uygun sağlam

plastit< malzemeden üretilmiş il<itarafıçentikli idrartorbası hortumunun bül<ülmesiniönleyen sabitleyici

bulunan uç kısımları torbayı de lmeyecel< özellit<te olan idrar torbası askısı birlikte verilmelidir.

21. Teklif verenfirma denenmek üzere 5 (beş )adet numuneyi hastane tıbbisarf deposuna teslim etmelidir.

Ü rün denendi l<ten sonra uygunl uk verilecektir.

22, Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olma|ıdır.

23. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.

24. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
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