
ozoN UyGULAMASıNDA KULLANıLAN soDyUM SİTRAT AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Her bir ampul ayrı olarak ]-0 ml olmalıdır.

Her bir ampul içindeki çözelti steril ve tek l<ullanımlık olmalıdır.

Her bir ampul içinde, %3,I3 Natrium Citricum (Sodyum Sitrat )çözeltisi iÇermelidir.

Her bir ampul 2 yılve üzeri miad olmalıdır.
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