
KAYGANLAŞT!RİCİ (CATHEJEL} JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kateter l<ayganlaştırıcı bileşiminde lokal anestetik etkisi olan lidol<ain (%2) içermelidir.

Steril edilmiş orijinal tekli ambalajda olmalıdır,

Sıkma işlemini kolaylaştıran en az 3 ml lil< enjektör-körük-v,b. ambalaj içinde olmalıdır.

Numune olaral< bıral<ılan ürün|er hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu

nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.

Verilen numune örnel<leri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

Numunelerden ]- tanesi şahit numune olaral< sal<lanacaktır.

Ürünün UBB ve UTS kaydıolmalıdır.
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