
KEMOTERAPİ ELDİVENİ

1, EldivÇn sititol<sil< ınacldcloıe karşı gerekli bariyeri olı.ıştıırnralı, kiııyasal ııacldelcre
lcaı,şı test raporlu cılmalıclır,

2. Pııcirasız ııoııstı.il ve ]atex tılnıalıdır.
3, Yırtılnraya ve clelinrneye dayanıkiı olııralıdır.
4. İjı:ün EN374-EN420-EN455 standartlarını ltarşılaınalıclır.
5. Eli sıkıııaYacal< fakat ralıat kavraırıayada engel olmayacalt esııeklikte oIıııalıclır.
6, Giyinıi kolay ve eli terlctnlcycoek özellikte olnıalıdır.
'7. Elcliveııin iç yıizey kısını lıarmıık tıçlarına kadar pi.irtiikli,i olınalıciır.
8, Aııbalzıjı ııeıııdcn etl<ilcıııı-ıcyecelc dayaıııklı bir kartoııclon ytçılnrış oiııralı ve kolayca

görİiliiP aÇılabilen açılış yerine salrip olmalı, sağ sol eşit sayıda eldiven bulııırıııalıdır.
9, Depoya tesliııı edildiği andan itibareıl en azbir yl raf öııırü olıııalıdır.
] 0, ISO, TUV, CE, FDA gitıi rıluslar arası standartlarclan iriııe salrip olıııalır]ır.
l l. Malzcııeyi tcklif cden firııra distı,ibitörli.ik belgesini cle ibraz ctnıck zoruııcla<lır.
] 2. Ürtiııiiıı UBB ve ÜTS kayclı olııalıdır.
]3, Üriiıı tiretiıı:i tari]ıi itibarıyle eıı az3 yıl ıniadlı olnıalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imzaile imzalanmıştır.


