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BEz FLASTER TEKNi« şanrıuAMEsİ

1,, Bezi ten rengi olmalı, cildin hava almasına uygun olmalıdır.

2. Çıkarıldığında yapışkanı ciltte kalıntı bırakmamalıdır.

3. Yapışkanı düzgün ve homojen sürülmüş olmalı, katlar birbirine yapışmamalıdır.

4. Kenarları clüzgün <ılmalı, ipliklenme olmamalıdır.

5. Elle enine ve boyuna düzgün yırtılabilir özelliği olmalı, yırtılma sonrasında ipliklenme
olmamalıdır.

6, Flasterin yapışkanı nemle ciltten ayrılmamalıdır.

7. ].0'luk paketler halinde teslim edilmelidir.

B. Hypoalerjikolmalıdır.

9. Flaster kolay yapışmalı ve cildi tahriş etmemelidir. Suya, terlemeye dirençli olmalı ve
yapışkan|ığını uzun süre muhafaza etmelidir.

10. Flasterler 5cmx5m çapında olmalıdır,

1-].. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.

12. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son

kullanma tarihi en az 3 (t1) yıl olmalıdır.

13. Teklif veren firma denenmek üzere 2 (iki) adet numuneyi hastane tıbbi sarf
deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunIuk verilecektir.

14. Verilen numune örnekleri ilc teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

15. Numunelerden ]. tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.

16" Ürünün UBt] ve UTS kaydı olmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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l ., ŞEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şeffaf, ren ksiİ olmalıdır.

polietile nden imal edilmelidir.

Standart boy olmalıdır. Sağ-sol ayrımı bulunmamalıdır.

Giyerken yı rtı lmayaca k daya n ıkl ıl ı kta ol ma lıd ır.
t

Yapışıklık vb. imalat hatası bulunmamalı, sağlam olma|ı, kolayca yırtılıp

kopmamalı, kolay giyilebilir olmalıdır

6. Eldivende delik bulunmamalı, sıvı sızdırmamalıdır,

7. Hassas ciltlerde alerjiye neden oImamalıdır.

8. Tırtıklı yüzeye sahip olmalı ve.

9. Paketler ].00'lül< ambalajlarda olmalıdır üzerinde ürün barkodu

bulunmalıdır,

10. Numune|er denendikten sonra uygunluk verileceği için teklif veren firma

denenmek üzere 1 paket numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim

etmelidir.

1]..verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

12.Tekn i k şa rtna meye uymaya n ü rü n ler değerlend irmeye a l ı n mayaca ktır.

13. Numunelerden 10 çift şahit numune olarak saklanacaktır.

14.Ürünün UBB ve UTS kaydıolmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



TI|, K I(IJ L LANIn4 LI K I}ONE T E I(NİK ŞAI].TNAMESİ

!. Tel< l<ullanımlık olmalıdır.

2, Bone çapı en az 50 cm olmalıdır.

3. Yırtılmaya dayanıl<lı, dokuma olmayan polipropilen materyalden imal edilmiş

olmalıdır.

4. Tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.

5. Boneler alerjiye neden olrnamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde

içermemelidir.

6. Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği

sağla nı a lıd ır.

7. Bonenin başı çevreleyen lastil< l<ısmı overlok çift dikiş veya reçme dikişli olmalıdır.

B. Bone lastiği esnel< ve sıl<ı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden

ayrılmamalıdır.

9, Bonelerin lastik l<ısmı ciltte iz yapmamalı, baş bölgesini kavramalıdır.

].0. Bonenin l<enarları düz lastikli olmalıdır. ( pile oImamalıdır,)

]-1, Akordeon gibi katlanmış iki tarafında toplanmış olmalıdır.

12, Bonede yırtıl<, delil< ve dikiş aralığı bulunmamalıdır

13. Açık yeşil veya mavi renl<te olmalıdır.

14. En az 50, en çol< 25O adetlik arnbalaj içinde teslim edilme|idir.

15. Teklif veren firma denenmel< üzere 4 (dört ) adet numuneyi hastane tıbbi sarf

deposuna teslim etmelidir. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendil<ten

son ra d eğerlen d irild i kten son ra uygu n lu l< l<a rarı veri lecekti r.

16. Verilen numune örnel<leri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

17. 2 (iki) tanesi şahit nunıune olaral< değerlendirilecel<tir,

18. Ürünün mutlaka UBB VE UTS kaydı olmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


