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Doğal l(auçuktan imal edilmiş olmalıdır.

Non-allerjik olmalı ve pı"ıdralı olmalıdır.

Bilek kısımları kıvrılmış olmalıdır.

}Jer ikiele de uyumlu olmalıdır. Ele daha kolaygiyilebilmesi için eIdivenin içi pudra ile

sıvanmış olmalıdır.

5. Giyildiğinde el ve parmak harel<etini kısıtlamamalıdır.

6. l(olay giyilir çıkartılır olmalıdır.

7. Eldivenler deliksiz, yırtılmaya, kopmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.

B. Eldiven ölçüleri small, mediı.ım, large olmal< üzere farklı boyutlarda olmalıdır.

9. Kullanım kolaylığısağlayacal< şekilde 1O0 adet eldiven içeren ambaIajlarda olmalıdır. Bu

ı ambalajdayanıl<lı l<artondan yapılmış olmalı, kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış

bölgesine sahip olmalıdır. Sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır

Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üreticifirma adı, eIdivenlerin özelliklerini

belirten ibareler (nonsteril, pudrasız, latekssiz gibi) lot numarası, ambalajın içindeki eldiven

boyutunu gösteren işaret ya da yazı yer almalıdır.

Üretim tarihinden itibaran raf ömrü 5 yıldır.

Teklif veren firma denenmel< üzere ]_ kutu eldiveni hastane tıbbi sarf

etmeIidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

Numunelerden 3 çiftişahit numune olarak saklanacaktır.

Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
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