
BiyOLO.lit< iunixar6n urilnN oxsir iCiN LIZUN si-lnnr,i
(48SAAT)

l .  Biyoloj ik ol i irni in gergeklegip gergekleqmedi$i hakltrnda bi lgi vereklerdir.

2. Bacil lus Atrophaeus ( Bacil lus Subti l is ) sporu iqOrecek ve biyolo.i ik 610mlin

gerqekleEip gergeklegmedif inin cevabrnr 48 (krrksekiz) saatte verecektir.

3. Medya ( besiyeri), ozel cam tiip iginde olacaktrr'

4, Kuru strip ve rnedyayr mul-raf.aza eden tiip polipropilen olacaktrr.

5. 
'fiip 

kapafr sterilizan maddeyi geqiren bakteri bariyerli, filtleli ve delikli olacakttr.

6. 
't-iip 

tiz-erinde indikator geritli etiketi bulunacaktrr. Manrziyet sonrasl kahverengine

ddnecektir,

7. Sterilizasyondan sonra cam ti.ip bastrnlarak krnlacak ve sporlar'omedya" ile temas

ett ir i lecektir.
8. indikatorlerle bir l ikte; 37 L2' C'de qalrgan inki ibator 0zerirrde di. i i tal gostergeli

ternlon-letre si ve- inkiibator uzerincie el defnredcn krrma ylrvasr olan 1 3 hiicreli

inki ibator cihazr veri lecektir.

9. Miacjr i i ret im tarihinden it ibaren en a'2.12 ay olacaktrr.

10. IrDA Serti f lkasr onayh olacaktrr, ISO l l l3l l  Standart larttra u)'glrn olacaktrr '

!.-*f-*it'tr


