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KANİSTE R TEKNİK ŞARTNAMESİ

t. Kanisterler 2000 cc ve 3000 cc t3( kullanımlık aspiratör torbaları ile uyumlu olmalıdır.

2. Kanister üzerinde açma/kapann (on/off) vanası bulunmahdır.

3. Kanisterler KR|LMAYA DİRENÇLİ lzL"Cde steriledilmeye uygun transparan polikarbonat
plastik malzemeden yapılmış olırnlıdır. Kanister üzerinde ölçüm yapılabilmesi için skala
bulunmalı ve onaylı kuruluştan al nmış CE belgesine sahip olmalıdır.

4. Kanister buhar otoklavına girdiğrde yazıların silinmemesi ve çıkmaması gerekmektedir.

5. vKanisterler ile uyumlu duvar bığlantı plakası ve halka aparatı verilmelidir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


