
MEzoTERApi iĞxpsi şArufNaıııpsi

l-Mezoterapi İgnesi 3OG 0,3 xl3mm enjektör tipi olmalı

2-AçıImamış Durumda Sıfır Boyut 2 cc altıolmalı

3-Steril ambalajında 100 adet iğne olmalı

4-Ölgtileri: 3OG (İğne kalınlığı) X 13MM (İğne uzunluğu) olmah.

5- Mezoterapi ve |karboksiterapide kullanıma uygun olmalı

0-Ürtln tek tek steril ambalajında olmalı.

7-Mikro enjeksiyon için keskin ve ince bir ucu olmalı.

8-İnce iğne ucuna rağmen yiiksek akışkanlık sağlamalı, iğne kalınlığı 30G olmalı.

9-Değerlendirme için Numune getirilmeli.

1 O-TİTUBB onaylı olmalıdır.

1l-Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.
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