
1. Kateter, poliiiretan, radyoopak olmalıdır.
2. Kateter, çok ince lubrikasyonlu soft uçltı olmalıdıı..
3, Kateteriı-ı kolay oktıııabilir uzunluk işaretleri o1malıdır.
4. Kateter, (22 G) çapıı-ıda, eır 1'azla 10 cm ı"ıztırıluğuııda olıı-ızrlıclır.
5. Kateterirı, traı-ısparan Iiksasyoır kaıratları olınalıdır.
(ı. Kılavuz tel, fleksibl .I uçlu, tek el ile kullaı-ıılabilen, uzıınllık işaretli. crgorıoııik özel

kılılta olınalıdır.
7 . Seldinger poı-ıksiytıı'ı kantilti; (21 G) çapında, en az 38 nıın ııztırıluğuncla olmalıdır.
8. Kılavuz tel, eır fazla 25 cm olmalıdır.
L). Dilatatör olırralıdır.
10. EI(G bağlaı-ıtı kablosu olııralı ve setiı-ı içerisiırde steril olarak yer alıı-ıalıclır.
1 1. I(ataterler ile birlikte kataterin doğru yerde olduğuııuır kontrolü için IJI(G aclaptöri.i

verilmelidir.Adaptör katater ile ayııı ınarka ve uyuınlu olmalıdır.
l2. I(ateteriır doğru yerde olduğunu koırtrol etme imkanı taı-ııyaıı en az, 1aclet I]KG
adaPtörü verilınelidir.EKG adapörü ile katater aynı ınaı,ka olıııalı ve aclaptörün
iizerinde nıarkası yer almalıdır.
13. İııfüzyoır uzatma line'ı olııralıdır.
l5. Aırıbalaj iizerinde soıı kullannra tarihi, lot no, iirtiııtin içeriği lrakkınclaki ttiııı bilgilcr

belirtilınelidir.
i 6. Son kullanırra tarihi,tesliın tarilrinden başlaınak iizere eır az2 yıl olınalıdır.
17.'l'cklif edilen üriiıı'l'.C Ilaç ve']'ıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Raı-ıkasııra('I'l'flJB[})kayıtlı vc

1'.C Sağlık Bakaıılığı tarafiııdan iınaylı olına]ıdır.
l8. Malzeıncyi teklif eden firma;üretici,ithalatçı veya bayi olarak l'I'flJBB cla kayıtlı

olıııalı ve kayıtlı olduğuııa dair belgeyi ıbraz etıııeliclir.
19. Orıaylı üriin(barkod)nuırraraları teklif ile birlikte sunulmalı ve onaylı ürtiı-ı ırı.ııııarası

ilıale sıra numarasl ile ınutlaka kalemler bazındailişkileııclirihııeliclir.
20. Ytiklenici flrıııa,ürtiıre ait ınarka adı,ırrodel,barkod ııuırrarası,üretici f-ırı-ııa tıclı,lirırıaya

iril ırıalzcııre kiıdu bilgilerini yaziı olarak tirün ile birlikte teslim edilıı-ıeli<Jir.
2l.'feslinı edilecek tiriiırlerdeıı nuınune tesliı,ı-ı edilecek. Rı-ı iiriiırler aı-ıcstezi ekibi(aı-ıcstczi

doktoru, anestezi lreınşiresi ve aırestezi tekırisyeni) tarafindan cleırenclikteı-ı soı-ıra
k ı-ıl laııı ııı a rıygtıııl ı-ı gu tespit edi leçektir.


