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1. Oral nasal kullamma uygun olmahdrr'

;. Co"a.y. yerleqik metal spiraller bulunmahdrr'

3. Travma oiuqturmayan, yuvarlattlmtq ucu olmahdrr'

4. Diiqtik basrngh balonu olmahdrr'

5. iantimetre oigekli derinlik igaretleri bulunmahdr'

6. RadYooPak gizgi olmaltdr'
7. Valfli Pilot balonu olmahdrr'
8. Sabit baflantr konnektdrti olmahdrr'

9. $effafolmahdtr'
iO. Urtintin miyadr enaz2 (iki) yrl olmahdrr'

11. Numune getirilmesi zorunludur'

l2.Getirilennumuneleranesteziekibi(anestelidqktgru,anestezihemqiresive
anestezi t"t"irv""ij tarafindan de[erlendirilip kullamma uy gunlu[u tespit

edilecektir.
13. UBB ve Uts'ye kayrth olmahdrr'
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