
1.Hastanemizde mevcut Aygün marka M10-100 model dermatom cihazına uyumlu
orijinal ürün olmalıdır.

2,BıÇak, Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve kesim ağzı tek taraflı açılanmış
olmalıdır.

3.BıÇak üzerinde bİrbirinden farklı boyutlarda; iki yatay, bir dikey bıçak sabitleme
peı,foreleri mevcut olmal ıdır.

4.Teklı steril paketler içerisinde, bıçak koruma kılıfı ile teslim edilebllmelidir.

5.Teslim edilen ürünlerin son kullanma sürele ri en az2 yıl otmalıdır.

6.Denenerek uYgunluk verilecektir, uygun oimayan ürünlerin teklifleri değerlendirme
dışı bırakılacaktır.

7.UBB/ÜTS kaydı olmalı, tek|ifte beliıtilmelidir.


