ELAFIN  ELISA Kit

1. Kit 96 testlik olmalıdır.

2. Assay aralığı 31.25-2000 pg/mLolmalıdır.
3. Assay hassasiyeti  4.69 pg/mL olmalıdır.
4. Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. 

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır. 

8. Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir. 

9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Ass ay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye kontrol  olmalıdır.
10.  Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır. 

11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır. 

12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. 

13. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Cathelicidin  ELISA kit

1. Kitin  hassasiyeti 0,94 pg/mLolmalıdır. 96 test lik olmalıdır.
2. Assay aralığı  1.56-100 ng/mL olmalıdır.
3. Kit insanda  ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

4. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

5. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. 

6. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır. 

7. Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir. 

8. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate ,Standard ,Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye kontrol  olmalıdır.
9.  Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır. 

10. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır. 

11. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir. 

12. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

VDR Receptor  ELISA Kit
1. Kit 96 testlik olmalıdır.

2. Assay hassasiyeti 0,38 ng/Ml olmalıdır.
3. Assay aralığı  0.63~40 ng/mL olmalıdır.
4. Kit insanda  ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. 

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır. 

8. Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir. 

9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard Assay Diluent concentrate Biotinylated Detection Antibody SAV-HRP  Wash Buffer Chromogen hrp diluent Stop Solution Adhesive Plate Coversve  ve 2 seviye kontrol olmalıdr.
10.  Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır. 

11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır. 

12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir. 

13. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

HNE   ELISA Kit

1. Kit 96 testlik olmalıdır.

2. Assay hassasiyeti 0,38 ng/Ml olmalıdır.
3. Assay aralığı  0.63~40 ng/mL olmalıdır.
4. Kit insanda  ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. 

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır. 

8. Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir. 

9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard Assay Diluent concentrate Biotinylated Detection Antibody SAV-HRP  Wash Buffer Chromogen hrp diluent Stop Solution Adhesive Plate Coversve  ve 2 seviye kontrol olmalıdr.
10.  Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır. 

11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır. 

12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir. 

13. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Aβ1-42 ELISA Kit

1. Kit 96 testlik olmalıdır.

2. Assay hassasiyeti 9.38 pg/mL olmalıdır.
3. Assay aralığı   15.63-1000 pg/Ml olmalıdır.
4. Kit insanda  ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5. Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. 

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır. 

8. Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir. 

9. Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard Assay Diluent concentrate Biotinylated Detection Antibody SAV-HRP  Wash Buffer Chromogen hrp diluent Stop Solution Adhesive Plate Coversve  ve 2 seviye kontrol olmalıdr.
10.  Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır. 

11. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır. 

12. Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir. 

13. Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.
PİPET UÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır. 
2.  2,5 µl ile 1000 µl ölçülendirmesinde olmalıdır. 
3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır. 
4. Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.
5.  Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu omalıdır.
6.  Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır. 
7.  Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır. 
8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir, 
9.  Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır. 
10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır. 
11. Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.
