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Penil Protez (üç parçalı) Teknik Şartnamesi
ı'

1. Ürün Bioflex'ten üretilmiş olacaktır.

2. Ürün deflate halde iken dog ear (kıvrılma) yapmayacaktt.

3. Uçları yuvarlatılmış olacaktır.

4. Ürünün enine genişleme özelliği olacaktır.

5. Protezpompa sıkılarak şişirilebitrir özellikte olacaktır.

6. Pompadaki valf tek dokunuşla \olay bir şekilde silindirlerin

indirilebilmesini sağlayacak özeliİkte ve soft yapıda oiaçaktır.

7. Silindirlerden çıkan bağlantı hortumları hacimsel genişliği minimurna

indirmek amaç iı si liridire yapı ş ık olacaktır.

8. Silindirlerin ucu glansdaki olası düşmeleri engellemek amacı ova|ize

editmiş olmalıdır

9. Protezin dış yaplsı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra lrastanın

içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltinası için

hidrofilik ile kaplanmış olmalıdir.

l0.İstenmesi halinde her ameliyatta tiırnanın teknik destek vermesi

zorunludur.

1 1.Protez boylarına göre l4cm, 16cm, 18cm, 20d;, 2kçmolmalıdr.

12.Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.
.eş

13.Ihaleyikazanan firma hastanenin stoğundaki ürünler biteRe kadar eksik

kalan boyları ameliyat için tamarnlamalıdır.
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Penil Protez (üç parçalı)Rezervüar

Teknik Şartnamesi

1. Rezerıııar hacmi en az 7 5cc yada 125çç olaçaktır.

2. Rezervuarda abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon

cılmasını engelleyecek Lock-out=valf sistemi olmalıdır.

3. Rezervuarln dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra hastanın

içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azdrtması için

tıidrofilik ile kaptanmış olmalıdu,.,

4. Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.

P*"Ç Dr" T'i.r Gcınç)
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Penil Protez (üç parçatı)Aksesuar Kiti
TeEçğşik Şna rtxaaxm *sn

1. Aksesuar kitin içerisinde protez arka uzatma hunileri (RTE)

lcm,1,5cm,2cm ve 3cm olmalıdır.

2. I}u uzatmaların (RT'E) dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra
,;

tıastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması için

hidrofi lik i le kaplanmıış olmalıdır-

3. Protez ve rezervt}ar bağlantısını'yapacakbağlantı elemanlan bulunmalıdır.

4. Teklif edilen ürünün CE belgesi c,lmalıdır.
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