
Human Melatonin Teknik gartnamesi

l.Human Melatonin f L|SR ydntemi ile idrar, serum ve vijcut srvrlarrndan galr5an bir

edilmelidir.

2.Teklif edilen kit 96 mikro kuyucuklu ELISA kiti olmaltdrr.

3.Eliza testi okuma aralr[r400-600 nm arasrnda olmaltdrr.

4.Kit sonug almak igin kullanrlacak tiim gerekli malzemeleri ( Plate, kalibrator, kont

igeren) kapah bir kutu halinde teslim edilmelidir.

5.Kitin lizerinde adr, son kullanma tarihi, saklama koSullarr, kalite kontrol igaretleri

6.Kit uygun kogullarda (soEuk zincirle) ta5rnarak teslim edilmelidir.

7.Kit igeriiinde bulunmasa da teslimat srrasrnda en az iki seviye kontrol, en az tiE

(kontrol ve kalibratorlerin de[erleri ve son kullanma tarihleri belirli olacak Sekilde)

iicretsiz teslim edilmelidir.

8.Teklif edilen kitin aynntrlr prospektiisU fiyat teklifi srrasrnda teknik degerlendirme

iletilmelidir.

9.Kitin teslimatr srrasrnda kit igeri[ive kontrollarr kontrol edlleceginden firma

teslimatr ve teslim srrasrnda kit kutusu agrlarak kontrol igleminin teknik Uyelerden

yaprlmasr zorunludur.

1-0.Kit kutusu igine dahil olmasa da kitin galrgmasr igin gereken her ttlrli.i sarf malze

solllsyonu, on kolon veya 6n iglem tarnpon soli.isyonu ) kit ile birlikte iicretsiz olarak

edilmelidir.

11.Kit ilreticisinden veya soiuk zincir sorunu sebebi ile sonug alrnamayan duru

yeni bir kutu kit ile galr5ma yaptrrmayr kabul etmelidir.
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