
BSS 500 ml

1. BEHER ml'de Sodyum Klorür %0.64, Potasyum klorür %0.075, Ka siyu rn klorü r
o/o0.048, Magnezyum klorür %0.03, Sodyum asetat %0.39, sodyum sit
ayarı için Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit içermelidir.

t Y»O.L7, pH

2. Ürün cam şişe içinde olmalıdır. PIastik şişe veya poşet içinde olmama]ıd
3. Ürün T.C. İtaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt!ı ImaIıdır. UBB

barkod numarası ürünün üzerinde yazılı o]malı. Sonradan yapı ırm a stıce r
oImamalıdır.

4. Teslimat tarlhlnden ltlbaren en az 30 ay miatlı olma!ıdır.
5. Sağlık BakanIığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.
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