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Doğal l(auçuktan imal edilmiş olmalıdır.

Non-allerjik olmalı ve pı"ıdralı olmalıdır.

Bilek kısımları kıvrılmış olmalıdır.

}Jer ikiele de uyumlu olmalıdır. Ele daha kolaygiyilebilmesi için eIdivenin içi pudra ile

sıvanmış olmalıdır.

5. Giyildiğinde el ve parmak harel<etini kısıtlamamalıdır.

6. l(olay giyilir çıkartılır olmalıdır.

7. Eldivenler deliksiz, yırtılmaya, kopmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.

B. Eldiven ölçüleri small, mediı.ım, large olmal< üzere farklı boyutlarda olmalıdır.

9. Kullanım kolaylığısağlayacal< şekilde 1O0 adet eldiven içeren ambaIajlarda olmalıdır. Bu

ı ambalajdayanıl<lı l<artondan yapılmış olmalı, kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış

bölgesine sahip olmalıdır. Sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır

Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üreticifirma adı, eIdivenlerin özelliklerini

belirten ibareler (nonsteril, pudrasız, latekssiz gibi) lot numarası, ambalajın içindeki eldiven

boyutunu gösteren işaret ya da yazı yer almalıdır.

Üretim tarihinden itibaran raf ömrü 5 yıldır.

Teklif veren firma denenmel< üzere ]_ kutu eldiveni hastane tıbbi sarf

etmeIidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

Numunelerden 3 çiftişahit numune olarak saklanacaktır.

Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Tek l<ullanımlık olmalıdır.

Non - Steril o|malıdır.

Terleme yapmamalıdır.

Eldiven anti alerjik pudrasız olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli

kavramal ı fakat el in hareketini engeI leyecek kadar sı l<ı olma mal ıdı r,

6. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca siyilip çıkarılabilir olmalıdır.

7. Eldivenin biIek l<ısmı çok sıkı ve çok gevşel< olmama|ıdır. l(oncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi

önleyecel< tutucu özelliği olan l<ıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

B, Sağvesolel l<uıllanırnfarkı olmal<sızınheriki el içindegiyilebilirnitelikteolmalıdır.

9, Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.

1_0. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik

olmamalı, sağlam vc pürüzsüz olmalıdır.

1]-. Eldivenin ambalajısağIam olmalı. Üzerinde lot no, partino, üretim tarihive son l<ullanma

tarihi yazılı olmalı, kolay açılabilir ambalaj l<apağı olmalıdır.

].2. Paket içeriğinde 1.00 adet (50 Çift) eldiven olmalıdır.

]-3, Eldiven uluslararasıstandartlara uygun ölçü ve biçimde olmalıdır.

14. Te|<lif verenfirmadenenmeküzere]"kutueldiveni hastanetıbbi sarf deposunateslim

etmelidi r. Ü rün denendikten sonra uygunl uk verilecel<tir.

]-5. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

16, Numunelerden 3 çifti şahit numune olarak sal<lanacal<tır.

17. Ürünün UBB ve U'TS kaydı olmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


