
BUI{AR OTOKLAV STERiT-iSEZYOI'I XiTUYASAL iNUiTETONU

l .  Malzcme tam steri l iz.asyoll  iqin gerekl i  olan 3 parametreyi ( rs'  zaman ve doygun br"rhar )

k .nt ro l  cdecek n i te l ik te  o ln ' tu l , . l , i .  134 C ster i l iz -asyonp gostcrecckt i r '

2. indikator biyolo.i ik indikatorrerle kal i tel i  kontror i ta.dartra'na uvgunlufur yirni indcn rcst

cdi lr l ig olrr ial,  r 'e analiz sert i f ikasr ibraz edilnrel icl ir '

J. incl ikatort j ,  i izerindc steri l izasyon parametrelerinin l<ontrolt ini i  saglayan Lig spot ohnalrdrr '

4. irrdikatdriin alt ve tist yiizeyi koruyt-tcu film tabakasr ile kaplanmtq olacakttr'

5. Iler kurtuda ve indikatoriin iizerinde sertif'rkasyon no'su kayrtlr olacakttr'

6. incrikat6rler lamine kaplr olmalr" .rr irekkep tra'sferini 6nlemelidir. I ler bir irdikatorLin

Lizerincle lot ve miyad yanh olmahdrr'

7 , I{af orlrli en a'z 3 yrl oh-r-ralrdrr'
g. I)akcri '  Lizerinde so. kul lanma tarihi ve lot numarasr olmalr, nornral oda koqullanrrda ( 1 5-

j0"c" %j5-60 nem) saklanabilmet;Jir.  Her bir paketin drgrr-rda indikatdrleri  drq etki lerden

koru;-acak i elat i  n kaplama ol mal rd r r"
g. .r-esl ir '  edirecek Lir l inrerden en az l0 adet nLrmunc amcri larhane s.runrru hcn-rgircsirc

tesrinr edirecek.Bu i irunler cerrahi ekipler tarafrrrcian de.e'dikten so'ra vcri lecck tcknik

raporlat bi I  cl i  r i  I  ecekti r '


