
ENDOSKOPiK KAMERA KILTFI TEKNiK $ARTNAMESI

l. Krhf su geqinn ez ve geffaf olmahdrr

2. Nonsteril Lrrrrrt karlondan mamul olmahdrr'

3. L.ndoskobu saran krsmrn tizerinde yaprqkan qerit bulunmahdrr.

4, Yaprqkan ;erit endoskobu iyi sarmlli ve steril izasyonu tehlikeyc sokmamalrdtr'

5, Steri l  tek kul lanrmhk olrralrdrr '

6. Poget gef-fal' ohnalrdrr'
7. poietin iizerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalrdrr'

8. $on kul lanma tarihi  en az' 5 yr l  olmalrdrr '

9. Krlr f  yaprErkhk igermemeli  ve del ik olmamahdrr '

10.'l 'eslim e dilecek iiri inlerde n en azaltr adet numune ameliyathane sorumlu

hemgiresine teslim edilecek.Bu iiri inler cerrahi ekipler tarafindan denendikten sonra

verilecek teknik raporla bildirilecektir'


