
2 - ALTIN KAPLAMA EEG ELEI(TRODU ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen elektrodlar EEG ünitemizde l<ullanılan mevcut marka EEG

cihazına uyumlu

olmalıdır.

2.Elel<trocllarcihazıngirişl<utusunauygunrjıntypel<onnel<törlÜ(cihaza
uyumluluI<. çel<im

sırasında artefal< oluşturmaması için) orijinal firma üretimi olacal<tır,

3. EEG elel<trodlar altın kaplama olmalıdır"

4. Altın ucun üzeri siyah plasti|<Ie l<aplı olmalıdır. Böylece kolay kopmamalıdır"

5. Her pal<et 10 elektrottan oluşmalıdır,

6. Her bir l<ablo farklı renl<li, 15Ocm uzunluğunda olmalı, l<arışmamalıdır,

7. Elektrodun çapı 1Omm olmalıdır,

B.Kablolarl<olaykopmayacal<şekildel<alınveesnel<olmalıdır"

g, Teklif edilen EEG elel<trodlar numune değerlendirmesine göre alımı

yapılacal<tır

i,}ştıi, ür.
CBÜ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


