
1. Malzeme şeftaf plastik materyalden imal adilmiş ve sert (rijit) olmalıdır,

2. Endometrial örnek a|mayauygun yapıdaolmalıdır,

3. Malzemenin uzunluğu 24.5 (+2)cm'o1malr, dış çap 3,1 mm olmalı ve uç kısımda sağlı

sollu 1 veya 2 delikli olmalıdır,
ıdır,

4.Malzemeniniçindevakumyapmayısağlayan,plastikmandrenibulunmal
" 5. Kataterin üzerinde 1,er cm aralıkla l,den enazT cm'e kadar aralık işaretleri

olmalıdır.

6. Kanül, içi görillebilir bir renk de olmalrdır,

7.Tekkullanımlıkmedikalsterilambalajındaolmalıdır.

8. Etilen oksit veya gama Sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır,

g.Malzemeiizerindeiireticifirmanrnbilgileribulunmalıdır

10. CE belgesine sahip olmalı ve UBB kaydı bulunmalıdır,

V:LC €1z-
Y..t-\n. §a.ı U_In.ot\ Es5 C\


