
25 G A_RGON ENDOLAZER PROBU. AÇILI

I{astanemizde bulunan Ellex cihazına uyumlu olmahdlr.
Her hangi bir ara üaçmana ihtiyaç duymadan, direkt olarak cihaza
Prob 25 gauge kalınlığında olmalıdır.
Prob trokarlardan göz içine girmeli ve açılı laser ucuna sahip olmalıdır.
Steril ambalajlar içinde, kullanıma hazır olmalıdır.
Prop, özel olarak imal edilmiş, plastik mukavim bir paket içerisinde, tek
steril ambalaj da olmalıdır. Kesinlikle steril poşet içinde olmamalıdır.
sarf malzemesi üzerinde son kullanma tarihleri ve lot numarasl mutlaka ulunmalıdır.
Cilıazın üretici firması tarafindan üretilmiş olmalıdır.

8. Sarf malzemesinin nereden güvenle açılabileceğini gösterecek şekilde
olmalıdır.

9. Teslim tarihinden itibaren 18 ay miatlı olmalıdır.
10. Sağlık bakanlığı ÜBB ve ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır.
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