
cEpLi cöz crRnaHisi önrüsü (DRApE) ıexıvir şRnrıııeıvıesi

L. Steril şartlarda göz cerrahisi kullanımı için üretilmiş olmalıdır.
2, Steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Tek kullanım için Üretilmiş olmalıdır.
4. Göz çevresini korumak için saydam cilde yapışan kısmı örtüyle bütünleşik o]malıdır.
5. Saydam örtünün yanında sıvıtoplanması için örtüye yapışık cebi butunmalıdır.
6. Cebin yönünün ok ile belirtilmesitercih nedenidir.
7. Örtü en az 100x130 cm boyutlarında olmalıdır.
8. Drape cerrahi esnasında su ile temas edince yapışkan kısmı kaIkmamalıdır. Malzemede

yapışmama, zede ve benzeriteknik hata bulunması halinde değiştirme garantisiverilmelidir.
9. TİTUBB onaylı olmalıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
11, Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtIı olmalıdır.
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