
TıBBiATlK ıKi P K|YAFET TEKNiK ŞARTNAMESİ

1-.Kıyafet il<i parçalı olacal< şekilde, 1 lık ııe kışlık olmal< üzere2'er takım olmalı. Kıyafet tıbbi
atıkların l<ontrolü yönetmeliğinde be l

geçirmez,turuncu renkte olmalıdır.
ler şartlara uygun olarak yanmaz,su

2.Forma takımı alt ve üst iki parçada ı
tunik olacaktır.Kumaş sıl< yıl<anmaya.

şmalıdır. Alt forma pantolon olacaktır. Üst forma
dayanıklı ve terletmeyen cinsten

olmalıdır.Çalışan personele dağıtımı ılmadan, uygunluğu için birer numune görülecektir.

3.1(ıyafetin sırt kısmında tıbbi atık am emi ve yazısı olmalıdır,

par;alı değil düz olmalıdır.4.kollar düz ve uzun, üst taraf robad

5.Pantolan, belde yarım lastik l<alitel

5.CE belgeli olmalıdır.

rmuarlı olmalıdır.

TİBBİATİK

1.Tıbbi atık eldiveni, tıbbi atık yönet

renkte olmalıdır.

DivENl TEı(NlK şARTNAMEsl

iğir e uygu n olarak yanmaz,su geçirmez,turuncu

2.Tabii latexten tekstil tal<viyeli raha .

3.Yırtılma|ara ve sürtünmelere dayan

emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.

,l<an7gan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak üstü

tamamen kaplı iç astarı katileteli ol ıd ır.

TİBBİ ATİK ÇİZNİ AYAKKABl TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Tıbbi atıl< çizmesi,su geçirmez, i< i starlı ve ıslak zeminde kaydırmaz özellikte olmalıdır.

2.Çizme kırmızı veya turuncu lmalıdır.

3. Kauçuk ayakkabı olması gereklid

TıBBıATl GözLüK TEKNiK şARTNAMEsl

1-.Tıbbi atık koruyucu gözlüğü, tıbbi ;

tıbbi atık yönetmeliğine uygun olma

2.Farklı büyüklükteki yüzleri uymaya

3.Gözü l<aplayıcı ve koruyucu şekilde

k çalışanlarının gözler|ni korumak için uygun olmalı,

r,

ğlal,an lastil<ler olmalıdır.

malıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



4,Yumuşal<,plastik malzemeden yap l

verme sübabı olmalıdır.

TlBBİATlK YAĞMU

1-,Yağmurlul<, kumaşı su geçirmeyece l<

2.Turuncu renkte olmalıdır.

PERSONEL KİYAF

ıış o acak,yüzde l<aba biçimde durmayacak,nefes

LUK TEKNİK ŞARTNAMESi

l<ap jşonlu ve astarlı olmalıdır.

niıviıı vıiı<rnR, ciNs vE özELLiKLER!

Sıra personel kıvafetIeıi in cıns ve Özellikleri Sayı Birim
1, TıbbiAtıl< l(ıyafeti ].0 PantoIon ],0

Gömlek
Adet

2, TıbbIAtık Eldiveni 250 Çift
3. Tıbbi Atıl< Çizmesi 4 Çift
4. T bbi Atık Gözlüğü 4 Adet
5, T bbiAtık Masl<esi 250 Adet
6, Tıbbi Atık Yağmurluğu 4 Adet
7, T bbi Atık Avakkabı A Çift

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


