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MANISA
CELALIAYAY



MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi


30 Gauge x  6 mm Hipodermik Mezoterapi Steril İğne Ucu Tenik Şartnamesi
· İğne uçları steril paketlerde, tek kullanımlık, koruyucu kılıf içinde ve non toksik tıbbi PVC’den yapılmış olmalı

· Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, uygulama sırasında kolay kırılıp bükülmemeli

· İğne ucu pürüzsüz ve enjeksyona uygun olmalİğne uçlarının paketleri sterilizasyonu bozmayacak şekilde açılabilir olmalı, enjektör ambalajları  birbirinden ayrılırken diğerinin ambalajı bozulmamalı

· Ambalajı üzerinde üretim ve son kullanım tarihi olmalı ve raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı 
· 30 Gauge, 6 mm ebatlarında olmalı 

