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,, STERİL ELDjVEN ŞARTNAMESİ
(PUDRASrZ)

1' Eldiven]er doğal kaııçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır.2, cerrahi amaçlaktlllanmaya elverişli anotomik el yapısına uygul, olmalıdır.3, Eidivenin ölçtisti ıııalzeme adıncla belirtilen boyda olmalıclır.
4, Eldivenlerin nı.ıınaraları 6 ile 9,5 aralığında olmalıclır.
5. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

6' E]ektl'ik akımlnl geÇirmenıeli, vticutta yanıklara sebep olnıayacai< kalitede/özellikte olınalıdır.7 ' Paket aÇıldığıırda elclivenler ),apışık olmamaiı, kolayca giyilebilmelidir. Eldivenlerin iç yiiztikolaY giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olnıalıdır.
8' E]divenin bilek klsml uzun konÇlu olmalı, konç bileği kavraınalı, çok sıkı ve çok gevşekolmamalıdlr, I(onÇun kenarı yırtılına ve gevşemeyi önleyecei< tutuctı özelliği olan kıvrımlıYaPıda iınal edilııriŞ olnraiıdıı" Eldiveır konçu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğiniıımanşetini kavraırıalı, bırakınana]ıdır.
9' Ambalajlar Yırtık, defornre olır-ıamah, steril tekniğe uygıın bir şekilde yırtılmadaır kolayaçılabilir olmalıdır.

10' IJer Pai<ette sağ ve sol olmak rizeı,e bir çili eldiven bulunııralı, iç aınbalajda eldiven nlı,,larasl vesağ-sol eldiveni beiirtcn Yazılar olınalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamahdır.11' Steril giYmeYi sağJaması iÇin eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giynıeyizorlaŞtıı'mamasl iÇin bu kıvrıklık çokfazlaolmamalıdır. (parmakları içine almamah)12' Eldivenler miidahale iÇin cilcle clokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissihassasi1,91i olıııalı).

" H|]|j,uff:İİLffHjnas,onu 
önlemek için konçu koiay açıımaıı, esneme özeııiği

14' Eldiven nll[larası ile rıYtlmlu olmalı, giyildiğinde ele tam otrırmalıdır. paı.mak uçlarında boşIukkalmaı'ıralı' Potlı-ık olnraırıalıclır, Elcliven parmak diplerine tam oturmahdır. Başparnıakaçlldığlnda elcliveırin avuç içiırcle çekme, potluk oluşmamalıdır,
l5' paket içindeki e]cliveırler birbirinclen farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince_kalındalgalı, Ptittil{ti veYa delik o]manralıdır. parmak uçlarında doku eldiven clokusundan daha kahnolııramalıdır.

16' Eldivenin iÇ kısmı, el ıreııli ikeıı bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmışolnıalıdır,

17' Eldivenler ıŞınlanra Yöntemi ile sterilize eclilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerindeaçıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



18' Paketiır aÇılırra Yöırtinü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozıılııradan
kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olnramahdır

19' Steril ve SterilizeYi bozıııaclaır açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş, ,lumarasl ve son kullannra
tarilii olmalıdır.

20,F,n az25, enfazla l00 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır.

21' Teklif veren firnıa clenenmek iizereorijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposunateslim etmelidir, Btı ürünler cerrahi ekipıer turrnrjun denendikten sonra uyguııluk verilecektir.
22, 2 adet şalıit ıriım u n e o I arak cleğerl endi rileçektir.
23' ilıaleYi kaztınan Ilrııanlır teslim edeceği ürünler verilen nuınuııeler ile aynı lot ve UTS

nunlarasına sahip olınalıdır.
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tBu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


