
Human Neuregulin-1 Teknik gartnamesi

l.Human Neuregulin-1 ELISA ydntemi ile idrar, serum ve vtlcut srvrlarrndan (BOS) galrgan bir kit
edilmelidir.

2.Teklif edilen kit 96 mikro kuyucuklu ELiSA kiti olmalrdrr.

3.Eliza testi okuma aralrgr 400-600 nm arasrnda olmalrdrr.

4.Kit sonug almak igin kullanrlacak trlm gerekli malzemeleri ( Plate, kalibratcir, kontrol ve so

igeren) kapah bir kutu halinde teslim edilmelidir.

5.Kitin [izerinde adr, son kullanma tarihi, saklama kogullarr, kalite kontrol igaretleribulunmalrdrr.

6.Kit uygun kogullarda (so$uk zincirle) ta5rnarak teslim edilmelidir.

7.Kit igeri$inde bulunmasa da teslimat strasrnda en az iki seviye kontrol, en az i.jg seviye kalibrato
(kontrolve kalibratorlerin defer:lerive son kullanma tarihleri belirliolacak Sekilde) kit ile birlikte
iicretsiz teslim edilmelidir.

8.Teklif edilen kitin ayrrntrlr prospektlisi.i fiyat teklifi srrasrnda teknik deferlendirme komisyonuna

iletilmelidir.

9.Kitin teslimatr srrasrnda kit igerifii ve kontrollarr kontrol edileceginden firma elemanrnrn birebir

teslimatr ve teslim srrasrnda kit kutusu agrlarak kontrol i5leminin teknik [.iyelerden biri ile birlikte
yaprlmasrzorunludur.

10.Kit kutusu igine dahilolmasa da kitin galr5masr igingereken her ti.lrlii sarf malzeme (asit baz

solijsyonu, on kolon veya 6n iSlem tampon soltisyonu ) kit ile birlikite iicretsiz olarak teslim

edilmelidir.

11.Kit rireticisinden veya sofiuk zincir sorunu sebebi ile sonug altnamayan durumlarda tedarikgifi
yeni bir kutu kit ile galrgma yaptrrmayr kabul etmelidir.
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Human NFL (Nciroflament zincir) Teknik gartnamesi

l.Human NFL EL|SA ycintemi ile idrar, serum ve vric
edilmelidir.

srvrlarrndan (BOS) gahgan bir kit teklif

2.Teklif edifen kit 96 mikro kuyucuklu EL|SA kiti o

3.Eliza testi okuma arah$t 400-600 nm arasrnda

4.Kit sonug almak igin kullantlacak ti.im gerekli m
igeren) kapah bir kutu halinde teslim edilmetidir.

i ( Plate, kalibratrir, kontrol ve soltisyonlarr

5.Kitin iizerinde adr, son kullanma tarihi, saklama la rt, ka lite krcntrol i5a retleri bulunma lrdrr.

edilmelidir.6.Kit uygun kogullarda (so[uk zincirle) tagrnarak tesl

7.Kit igerifinde bulunmasa da teslimat srrasrnda en iki seviye kontrol, en az [i9 seviye kalibrator
{konf rd v.e,kal i brata r le r j n, d e- Ee r I e r: i,ve so n
ticretsiz teslim edilmelidir.

ta ri hle ri heljrli olaca k,Seki lde ) kit ile birji kte

8.Teklif edilen kitin ayrrntrh prospektlisii fiyat teklifi
iletilmelidir.

asrnda teknik deferlendirme kom isyonuna

9.Kitin teslimatr srrasrnda kit igerifive kontrollarr ko trol edilece$inden firma elemanrnln birebirteslimatr ve teslim strasrnda kit kutusu acrlarak
yaprlmasr zorunludur.

i5leminin teknik iiyelerden biri ile birlikte

*bA,_

10.Kit kutusu igine dahil olmasa da kitin gahgmasr igi
sollisyonu, cin kolon veya cln i5lem tampon solijsyon
edilmelidir.

gereken her tiirlii sarf malzeme (asit baz

) kit ile birlikte [.icretsiz olarak teslim

11.Kit tlreticisinden veya sof uk zincir sorunu sebebi i sonug alrnamayan durumlarda tedarikci firmayeni bir kutu kit ile gah5ma yaptrrmayl kabut etmelid

fl.+.il "QwJ 
\tt'qaa1

tl
fit t,D, thlr,u /4^^.| 47^n



Human GFAp (gliat fibriller protein) Teknik gartnamesi

L.Human GFAp EL|SA ycintemi ile idrar, serum ve
edilmelidir.

ut srvrlarrndan (BOS) galrgan bir kit teklif

2.Teklif edilen kir gG mikro kuyucuklu EL|SA kiti ol a ltd lr.

3.Eliza testiokuma arahgr400_600 nm arasrnda o td rr.

4.Kit sonug almak lgin kullanrlacak ti.lm gerekli ma
igeren) kapah bir kutu halinde teslim edilmetidir.

5.Kitin iizeninde adr, son kullanma tarihi, saklama k lan, kalite kontrol igaretleri bulunmahdlr.
6.Kit uygun kogullarda (so[uk zincirle) ta5tnarak t im edilmelidir.

7.Kit igeri[inde bulunmasa da teslimat slrasrnoa en
(kontrol ve kalibratcjrlerin degerleri ve son k
Licretsiz teslim edilmelid ir.

8.Teklif edilen kitin aynntrh prospekttisi.i fiyat teklifi
iletilmelidir.

z iki seviye kontrol, en az rig seviye kalibrator
tarihleri belirli olacak gekilde) kit ile birlikte

rasrnda teknil< deflerlendirme komisyonuna

9.Kitin teslirmatl straslnda kit igeri$ive kontrollarr ko trol edileceginden firma elemanrnrn birebirteslimatrve teslim strastnda kit kutusu agtlarar
yaprlmasrzqrunludur.

igleminin teknik tiyelerden biri ile birlikte

10.Kit kutusu igine dahil olmasa da kitin galtgmast igi gereken her ttirlrj sarf malzeme (asit baz
) kit ile birlikte ricretsiz olarak teslim edilmetidir.

soliisyonu, cin kolon veya cin iglem tampon soltjsyon

11.Kit tireticisinden veya so$uk zincir sorunu sebebi son ug al rnamayan d urum la rda teda rikci firrnrayeni bir kutu kit ile galrgma yapttrmayt kabul etmel



Human sTREM-2 eknik gartnarnesi

L.Human FTREM-2 (soluble Triggering Receptor E ssed on Myeloid cells 2) rtiSR yOntemi ile idrar,

serum ve lvi.icut srvrlartndan (BOS) galt5an bir kit te

2.Teklif edilen kit 96 mikro kuyucuklu ELISA kiti o

3.Eliza tegtiokuma aralrgr400-600 nm arastnda ol

4.Kit son{g almak igin kullanrlacak tlim gerekli ma

igeren) kdpalr bir kutu halinde teslim edilmelidir.

5.Kitin i.izerinde adr, son kullanma tarihi, saklama

meleri ( Plate, kalibratdr, kontrolve soliisyonlart

6.Kit uygUn ko5ullarda (soEuk zincirle) tagtnarak

llarr, ka lite kontrol igaretleri bu lunma ltd tr.

edilmelidir.

7.Kit igerifiinde bulunmasa da teslimat strastnda e az iki seviye kontrol, en az [i9 seviye kalibrator

(kontrol ve kalibrat6rlerin degerleri ve son

[icretsiz teslim edilmelidir.

tarihleri belirli olacak gekilde) kit ile birlikte

S.Teklif eflilen kitin ayrrntrlr prospektiisii fiyat tekl

iletilmelidir.

g.Kitin te$limatr strastnda kit igerifii ve kontrollart

teslimatr ve teslim strastnda kit kutusu acrlarak ko

yaprlmasr zorunludur,

i slrasrnda teknik degerlendirme komisyonuna

rol edilecefinden firma elemantntn birebir

trol igleminin teknik liyelerden biri ile birlikte

10.Kit kutusu igine dahil olmasa da kitin galtgmast gin gereken her tiirlLl sarf malzeme (asit baz

soliisyonu, 6n kolon veya on i5lem tampon so ) kit ile birlikte tlcretsiz olarak teslim edilmelidir.

1-1.Kit [ireticisinden veya so$uk zincir sorunu se i ile sonug ahnamayan durumlarda tedarikgifirma

yeni bir kutu kit ile galr5ma yapttrmayt kabul e tr.

edilmelidir.
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