
cEPLi cöz crnnnHisi önrÜsÜ (onepr)rrrıvir şRnrıvavrsi

t. steril şartlarda göz cerrahisi kullanımı için üretilmiş olmalıdır.
2. Steril olarak paket|enmiş olmalıdır.
3. Tek kullanım için üretilmiş olmalıdır.
4, Göz Çevresini korumak iÇin saydam citde yapışan kısmı örtüyle bütünleşik olma]ıdır.
: SaYdam örtünün Yanında sıvıtoptanması için örtüye yapışık cebi bulunmalıdır.6. Cebin yönünün ok ile belirtilmesitercih nedenidir-
7. Örtü en az 1OOx13O cm boyutlarında olmalıdır.
8, DraPe cerrahi esnasında su ite temas edince yapışkan kısmı kalkmamalıdır. Malzemede

YaPıŞmama, zede Ve benzeri teknik hata bulunması haIinde değiştirme garantisi
verilmelidir.

9. TİTUBB onaylı olmatıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
11. Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmatıdır.
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