
OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN
TRANSFUSİON SETi ŞARTNAMESİ

L- O zona day ananık|ı ma|ze m e d en ür eti lm e l i d ir.

2,0 zon tedavi uygulamasında kull anılan trans fu sion setinin üzerinde
ROLLER KLEMP bulunmalıdır.

3.Ozonda kullanılan transfusion setinin üzerindeki iğne çelik
olmalıdır.

4. Transfusion setinin uzerinde bulunan hortum ozona dayanıklı
, silikon hortum olmalıdır.

5.ozonda kullanılan transfusion seti steril olmalıdır.

6-Transfusion setinin uygulandığı şişe üzerindeki büyük yuvarlak
işaretli girişin yanındaki artı şeklindeki girişten uygulanacak olan
bakteri filtresi seti girişine uygun olacak şekilde yeterli giriş
Yüksekliği olmalıdır. Böylece Transfusion Seti uygulandıktan sonra
takılacak b akteri fi ltresi giri şi r ahatça yap ı lab ilir o lmal ıdır.


