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%2,0 SODYUM HYALUR0NAT

l. [jriiıı l(olıcsivc yupıcla o|ınalıdır,
2, p1,I dcğeri 6,8 ^ 

-1,2 arasıırda olı-ııalıdır.
3. Ürün,yüksek ınolelçüler ağarlıklı sodyum hyaluronat içermelidir,
4, Moleküler ağırlığı 2,400,000 Dalton olırralıdır.
5, Ürün tek enjektör içerisinde %2.0 Sodiunı Hyaluronat içeriği olmalıdır. Sodiuııı Hyaluronat ıniktarı

daha fazla veya dalra az olıııaıııalıdır.
6. Viskozitesi 70,000 - 95,000 cps olıııalıdır.
7, Osıı-ıolarite 304 - 330 ıııOsnr olııalıdır.
8. Ürüıı, l00 % traıısparent olınalıdır.
9. Cerrahi girişiııı siiresiııce ıret görüş sağlaınalı ve kornea endotelini koruıııalıdır,
10. Ceı,ralii girişiınlerde ön kanıaraya kolayca enjekte edihneli ve alınabilmelidir.
l 1, Kullarıı]dıktaıı sonra atılan, steril canr şırıngada 1.5ml hacıninde iiretilmiş olmalıdır. 25G veya 27G

steı,il kaııülle birlil<te aynı kutu içerisinde sunulmalıdır ve ürün bilgileri, son kullannıa tarihleri, lot
ııLıılli}fası gibi ayırt edici bilgiler ıı,ıı-ıtlaka krıtı"ı iizeriııde yer alırıalıdıı,.

l2, l2 ila ,l 8 clcrccc arasıı,ıda saklaııabilir olıı-ıalıdır.
l3. Son l<tıllaıııııa taı,ilıi en az 1 yıl olnıalıdır.
l4, Tiinı ön ve aıka segıııent ameliyatlarında kullanılıııalı aynca glokom cerrahi müdahalelerinin tiim

aşaıııalarıda kullanılabilınelidir. Fakoıııülsifikasyon ve IOL implantasyonu sıraslnda IOL kaplama
özelliğine strlıip olmalıdır ayrıca cerrahi sırasında ön kanrara derinliğini korumalıdır.

l 5. Üriin, ameliyat sonrasında kolaylıkla çıkarılabilnıektedir.
l6, 'I'eklif verecek flırırıaların,test ve değerleııdirnıe amaçlı kesinlikle nufftune verııreleri şarttır.
l7, 'feklif edilen ririiniin kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile barkot numarasl olırıalıdır.

Baı,kot numarasl olıııayan iirün teslim alınmayacaktır.
l8. İstekli '|İ]'UBB da kayıtlı olmalıdır,
l9. İJriin ']'İ'I'tJBB da Sağlık Bııl<aıılığıııczı onaylı olııralıdır.


