Oksidaz Testi Teknik Sartnamesi
1. Striplerin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 2 yil olmalidir.
2. Oksidaz pozitifligi renk degisimi ile degerlendirilebilmelidir.

3. Katilime: firmalar, alim &ncesi iiriine ynelik uygunluk degerlendirmesi yapilacagindan iirtin

numunesini teslim etmelidir
4.Saglik Bakanliginin tiriine vermis oldu UBB kayd olmalidir.

5. Uriinii veren firma CLSI membership tiyesi olmalidir,




