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  Kil Çamuru Karıştırıcısı   Teknik Şartnamesi       ( Atık Cam Çamuru ve Genleştirilmiş Perlit Kullanılarak Hafif Tuğla Üretimi: Isıl  İletkenliğinin Optimizasyonu  BAP  Projesi )       Kil Çamuru Karıştırıcısı        Karıştırma kabı   ve  karıştırma  aparatları çıkarıl abilir olma lıdır.       Karıştırma kabı   ve  karıştırma  aparatları   paslanmaz çelikten imal edilmiş   olmalıdır.      Karıştırma kabı en az 5 lt hacme sahip  olmalıdır.       Hız kontrol motoru olmalıdır ve en az 6 kademe hız kontrolü yapılabilmelidir.       Motor gücü en az 1500 W   olmalıdır.      Çırpma, sıyırma ve karıştırma paleti aparatları olmalıdır.       Yedek karıştırma palet i aparatı olmalıdır.      TS EN 196 - 1   ve  ASTM C 305 ’e uygun çalışabilmelidir.     


